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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T4340《金属材料 维氏硬度试验》的第1部分。GB/T4340已经发布了以下部分:
———第1部分:试验方法;
———第2部分:硬度计的检验与校准;
———第3部分:标准硬度块的标定;
———第4部分:硬度值表。
本文件代替GB/T4340.1—2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》,部分代替

GB/T9790—2021《金属材料 金属及其他无机覆盖层的维氏和努氏显微硬度试验》。本文件以

GB/T4340.1—2009为主,整合了GB/T9790—2021的部分内容。与GB/T4340.1—2009相比,除结

构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了范围,增加本文件也适用于硬质合金、其他烧结碳化物、金属及其他无机覆盖层,将维氏

硬度试验力值的下限扩展到0.009807N(见第1章,GB/T4340.1—2009的第1章);
———增加了针对不同的对角线长度测量范围相应压痕测量系统的分辨率要求(见表3);
———增加了硬质合金的试样厚度应至少为1mm(见7.3);
———增加了金属及其他无机覆盖层维氏硬度的测定(见7.6);
———增加了典型试验力HV0.001、HV0.002、HV0.003和HV0.005(见表4);
———增加了期间核查(见8.3);
———更改了施力时间和最大力下的保持时间的目标值(见8.6,GB/T4340.1—2009的第7章);
———增加了相邻压痕的最小距离和任一压痕距离试样边缘的最小距离(见图2);
———增加了曲率修正和硬度转换方法的要求(见第10章);
———增加了规范性附录“测定金属及其他无机覆盖层的维氏硬度”(见附录C);
———更改了附录D为规范性附录,增加了对角线长度测量系统和压头的期间核查内容,增加了

表D.1HV最大允许偏差百分比以及压头检查(见附录D,GB/T4340.1—2009的附录C)。
本文件修改采用ISO6507—1:2023《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》。
本文件与ISO6507-1:2023的技术差异及其原因如下:
———用规范性引用的GB/T4340.2替换了ISO6507-2:2018(见第6章、附录D),以适应我国的技

术条件、增加可操作性;
———增加了对JJG151的规范性引用(见6.1),以适应我国的技术条件、增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T4340.3替换了ISO6507-3(见附录D),以适应我国的技术条件、增加可

操作性。
本文件做了下列编辑性改动:
———用资料性引用的GB/T21838.1替换了ISO14577-1(见第1章、8.9、附录C);
———用资料性引用的GB/T21838.2替换了ISO14577-2(见8.9);
———用资料性引用的GB/T21838.3替换了ISO14577-3(见8.9);
———用资料性引用的GB/T4340.4替换了ISO6507-4(见8.10);
———增加了对JJF1059.1的资料性引用(见第9章);
———用资料性引用的GB/T6462替换了ISO1463(见附录C);
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———用资料性引用的GB/T21838.4替换了ISO14577-4(见附录C)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国钢铁工业协会提出。
本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本文件起草单位:钢铁研究总院有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、浙江金洲管道工业有限公

司、浙江久立特材科技股份有限公司、上海尚材试验机有限公司、首钢集团有限公司、常州市联谊特种不

锈钢管有限公司、浙江省特种设备科学研究院、青岛万汇遮阳用品有限公司、内蒙古君诚兴业管道有限

责任公司、冶金工业信息标准研究院、重庆钢铁股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、中国计量

科学研究院。
本文件主要起草人:高怡斐、孟羽、钟雪泉、苏诚、侯晓东、卫志清、邱宇、陈丽敏、董莉、陈向俊、

张军、郭凤勇、潘时松、张红菊、马亚鑫、侯慧宁、张明、史文华、张春芬、吴朝晖、许辉庭、陈玉枝、赵永锋、
王晓宁。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为:
———GB/T4340—1984、GB/T4340.1—1999、GB/T4340.1—2009;
———GB/T9790—1988、GB/T9790—2021。
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引  言

GB/T4340《金属材料 维氏硬度试验》旨在规范金属材料维氏硬度试验方法、硬度计的检验与校

准、标准硬度块的标定和硬度值等内容。

GB/T4340由4个部分构成:
———第1部分:试验方法;
———第2部分:硬度计的检验与校准;
———第3部分:标准硬度块的标定;
———第4部分:硬度值表。
本文件提供了维氏硬度的试验方法。
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金属材料 维氏硬度试验
第1部分:试验方法

1 范围

本文件规定了金属维氏硬度试验的原理、硬度计、试样、试验程序、结果的不确定度及试验报告。
本文件规定了按三个试验力范围测定金属材料维氏硬度的方法(见表1)。

表1 试验力范围

试验力范围/N 硬度符号 试验名称

F≥49.03 ≥HV5 维氏硬度试验

1.961≤F<49.03 HV0.2~<HV5 小力值维氏硬度试验

0.009807≤F<1.961 HV0.001~<HV0.2 显微维氏硬度试验

  本文件规定维氏硬度压痕对角线的长度范围为0.020mm~1.400mm。对于压痕对角线长度小于

这个范围的,利用本方法测定维氏硬度会由于光学测量系统的局限和压头几何形状的不完美导致较大

的不确定度。
本文件还规定了使用者对硬度计作日常检查的周期性检查方法。
本文件适用于硬质合金、其他烧结碳化物,以及金属和其他无机覆盖层,包括铝基材上的电泳覆盖

层、自催化涂层、喷涂涂层和阳极涂层。
本文件适用于垂直于覆盖层表面的压痕测量和横截面的测量,前提是覆盖层的特性(光滑度、厚度

等)允许准确读取压痕的对角线。
本文件不适用于垂直于覆盖层表面进行测试时厚度小于0.030mm的涂层和测试覆盖层横截面时

厚度小于0.100mm的涂层,GB/T21838.1能用于测定较小压痕的硬度。
特殊材料或产品的维氏硬度试验在相关标准中规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4340.2 金属材料 维氏硬度试验 第2部分 :硬度计的校验与校准(GB/T4340.2—

2012,ISO6507-2:2005,MOD)

GB/T4340.3 金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定(GB/T4340.3—2012,

ISO6507-3:2005,MOD)

JJG151 金属维氏硬度计检定规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
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